
Indicação
O Smartmold é indicado para a 
moldagem de cimento ósseo aplicado 
durante procedimentos cirúrgicos 
para a confecção do implante.
durante procedimentos cirúrgicos 
para a confecção do implante.

Passo 1: Retirar os moldes da 
embalagem e verificar o alinhamento 
das peças.

Passo 2: Umedecer os moldes com água 
estéril, e com o auxílio e uma gaze ou 
algodão, retirar o excesso de água.

Passo 3: Preparar o cimento cirúrgico e 
adicionar aos moldes.

Passo 4: Adicionar o cimento cirúrgico 
aos moldes, e retirar o excesso, caso haja.

Passo 5: Encaixar as partes dos moldes para 
fechar e pressionar para a conformação do 

cimento ósseo. Utilize uma parte do 
cimento em excesso para acompanhar o 

processo de endurecimento.

Passo 6: Retirar o cimento moldado e 
realizar o acabamento da peça.

Passo 7: Retirar o biomodelo da 
embalagem e realizar a perfuração do 

molde de acordo com as orientações dos 
furos dispostos no biomodelo.

Procedimentos de instalação
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Cuidados e
Advertências

Componentes do Smartmold possuem modelos 
ESTÉREIS E NÃO ESTÉREIS.

Produto de USO ÚNICO. NÃO REUTILIZAR OU 
REPROCESSAR.

A implantação do sistema Smartmold deve ser realizado 
por profissional habilitado, em ambiente cirúrgico e 

com instrumentais devidamente esterilizados.

Não utilizar o produto caso a embalagem estiver 
danificada ou com o lacre violado.

Não utilizar o produto caso esteja danificado.

Não utilizar o produto fora do prazo de validade.

Não utilizar caso o modelo/referência apresentar 
divergência.

Eventos
Adversos
Todo procedimento cirúrgico apresenta riscos e possibilidade 
de complicações, entre os eventos adversos, podem ocorrer:

Afrouxamento, deslocamento ou fratura dos componentes.

Sensação de dor, desconforto ou incômodo.

Edema, hematomas, inflamação, infecção, esfoliação, 
formação de abscesso, hiperplasia, complicações associadas 
a anestesia.


